
●ビューティコア ファイ
 バーポストの試適　
●ファイバーポスト径の 
 決定
●ファイバーポストの清掃
●長さ調節

●ファイバーポストの清掃
●表面処理
 (松風ポーセレンプライ
 マー塗布、10秒間放置）

●ビューティデュアル
 ボンド EX 混合液塗布
●10秒間放置

●LC インジェクタブル 又
はLC ペースト(別売)
をファイバーポストの周
囲に築盛

●光照射(表参照)
●舌側、唇側および咬合 
 面から数回行う

●支台歯形成

●エア乾燥(弱圧→強圧)
●光照射(表参照)

●LC ポストペースト又は
 フローペースト(別売)を
 築造窩洞内に直接填入

●ファイバーポストを
 築造窩洞内に挿入
●光照射(表参照)

通法に従い、根管形成、根管充填、築造窩洞の形成を行なってください。

ビューティコア テクニカルチャート

混合液は混合後3分以内に
使用してください

LC ポストペーストは必要に応じて、数回に分けて填入・光照
射してください。
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＊使用説明書を読んでからご使用ください。直 接 法

LC インジェクタブルで隔壁の形成が
可能
→ラバーダムの装着が容易
→根管への滲出液の浸入を防止

ONE POINT 1

ONE POINT 2

シランカップリング材不要
→補綴装置合着時の支台歯への前処理は
　歯質用プライマーで行えます

歯質用プライマー
ポーセレンプライマー

従来のレジンコア ビューティコア
シリーズ

ハロゲン
照射器

LED
照射器

Dentin

LC インジェクタブル

WhiteDentin

LC ペースト

White

フロー
ペースト

光重合
タイプ

光重合タイプデュアル
キュアタイプ

LC ポスト
ペースト

ビューティ
デュアル
ボンド EX

20秒
（3.0mm）

40秒
（3.4mm）

10秒
（2.9mm）

20秒
（3.5mm）

20秒
（3.4mm）

40秒
（3.5mm）

10秒
（3.4mm）

20秒
（3.8mm）

20秒
（4.5mm）

40秒
（6.0mm）

10秒
（4.6mm）

20秒
（6.0mm）

20秒

10秒

20秒
（2.8mm）

40秒
（3.3mm）

10秒
（2.8mm）

20秒
（3.2mm）

20秒
（3.4mm）

40秒
（3.9mm）

10秒
（3.4mm）

20秒
（3.9mm）

10秒

5秒

※フローペースト：光の届かない部分は、口腔内では約6分で硬化します。 （　）：光硬化深度

光照射時間一覧
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●ファイバーポストの清掃
●表面処理
 (松風ポーセレンプライ 
マー塗布、10秒間放置）

インジェクタブル 又
はLC ペースト(別売)
をファイバーポストの周
囲に築盛

●LC ポストペースト又は
 フローペースト(別売)を
 模型上の築造窩洞内に 
 直接填入

●印象採得　
●模型作製
●築造窩洞内のアンダー
 カットをブロックアウト

LC ポストペーストは必要に応じて、数回に分けて填入・光照
射してください。

●ビューティコア ファイ
 バーポストの試適
●ファイバーポスト径の 
 決定
●長さ調節

光照射(表参照)
●ポストコアを模型から
 取り外し再度光照射
 (表参照)

●ポストコアのサンドブ
 ラスト処理
●水洗
●乾燥

●分離材の塗布

●築造窩洞内の仮封、仮
 着材の除去
●ポストコアの試適及び
 清掃

●歯科用レジンセメント   
 を用い、ポストコアを
 築造窩洞に合着

●ファイバーポストを模型
 上の築造窩洞内に挿入
●光照射(表参照)

●歯科用レジンセメント 
 硬化後、支台歯形成

通法に従い、根管形成、根管充填、築造窩洞の形成を行なってください。

ビューティコア テクニカルチャート ＊使用説明書を読んでからご使用ください。間 接 法

ONE POINT 2

※フローペースト：光の届かない部分は、室温下（23℃）では約10分で硬化します。（　）：光硬化深度

シランカップリング材不要
→ポストコアの装着時、ポストコア、歯質共に
　歯質用プライマーでの処理が可能。

光照射時間一覧

●LC ポストペー
フローペースト

布

成を行なってくださ
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ビューティコアシリーズの再根管治療
→根管歯質にビューティコアが残存しても歯
　質用プライマーで処理が可能です。

ONE POINT 1

技工ステップ

臨床ステップ

歯科技工用
光照射器

180秒
（3.0mm）

ハロゲン
ランプ型

メタルハライド
ランプ型

歯科重合用
光照射器

ハロゲン
照射器

LED
照射器

Dentin
LCインジェクタブル
WhiteDentin

LC ペースト
White

フローペースト

光重合タイプ 光重合タイプデュアルキュア
タイプ

LCポスト
ペースト

180秒
（2.6mm）

180秒
（3.0mm）

180秒
（2.5mm）

150秒
（2.6mm）

20秒
（3.0mm）

40秒
（3.4mm）

10秒
（2.9mm）

20秒
（3.5mm）

150秒
（3.0mm）

20秒
（3.4mm）

40秒
（3.5mm）

10秒
（3.4mm）

20秒
（3.8mm）

150秒
（2.5mm）

20秒
（2.8mm）

40秒
（3.3mm）

10秒
（2.8mm）

20秒
（3.2mm）

150秒
（3.0mm）

20秒
（3.4mm）

40秒
（3.9mm）

10秒
（3.4mm）

20秒
（3.9mm）

60秒

30秒

20秒

10秒

180秒
（4.4mm）

150秒
（4.3mm）

20秒
（4.5mm）

40秒
（6.0mm）

10秒
（4.6mm）

20秒
（6.0mm）
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光照射(表
●ポストコア
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